
HAUPTABTEILUNG VERSORGUNGSQUALITÄT UND 
PATIENTENSICHERHEIT

KOMPAKTINFORMATION

SACHGEBIET Balneophototherapie

Rechtsgrundlage: ► Vereinbarung  von  Qualitätssicherungsmaßnahmen  nach  § 
135 Abs. 2 SGB V zur Balneophototherapie (Qualitätssiche  -  
rungsvereinbarung  Balneophototherapie)  in  der  aktuell 
gültigen Fassung

► Richtlinie  des  Gemeinsamen  Bundesausschusses zu 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der vertragsärzt-
lichen  Versorgung,  Anlage  I,  Nr.  11  in  der  aktuell  gültigen 
Fassung

GOP: ► 10350  des  EBM  (Bade-PUVA-Therapie  oder  asynchrone 
Photosoletherapie oder synchrone Photosoletherapie)

Antragstellung: ► genehmigungspflichtige Leistung auf Antrag

► keine rückwirkende Genehmigung möglich

Fachliche Nachweise: ► genehmigungsfähig für  FÄ für Haut-  und Geschlechtskrank-
heiten

► selbstständige  Indikationsstellung  und  Durchführung  (ggf. 
unter  Anleitung)  von  mind.  20  abgeschlossenen  balneo-
phototherapeutischen Behandlungszyklen, davon mind. 5 zur 
Photosoletherapie und mind. 5 zur Bade-PUVA-Therapie 

► Kenntnisse über Behandlung von akuten Nebenwirkungen zur 
Therapie

Apparative Nachweise: ► alle zur Balneophototherapie eingesetzten Geräte müssen 
sämtliche apparativen Voraussetzungen nach § 4 der 
Qualitätssicherungsvereinbarung Balneophototherapie er-
füllen

► Veränderungen an der technischen Grundausstattung, die 
Neuanschaffung oder die Stilllegung von Geräten werden der 
KVT mit einem geeigneten Nachweis unverzüglich angezeigt 
→ betrifft nicht den Austausch von Leuchtmitteln

Organisatorische 
Nachweise:

► Das Bestrahlungsgerät wird regelmäßig technisch gewartet 
entsprechend den Vorgaben des Herstellers, spätestens 
jedoch nach 2 Jahren. 

► Kalibrierung der UV-Messgerät(e) (integrierte UV-Messgeräte 
oder Hand-Dosimeter)

► Die Bestrahlungsstärke der Leuchtmittel („Dosimetrie“) wird 
durch ein gemäß MPBetreibV qualifiziertes War-
tungsunternehmen nach 200 Betriebsstunden bzw. nach 
einem Jahr (ausschlaggebend ist das jeweils zuerst erreichte 
Kriterium) überprüft. 

Stand: 19. September 2025

https://www.kbv.de/infothek/rechtsquellen/bundesmantelvertrag/qualitaetssicherungsvereinbarungen
https://www.kbv.de/infothek/rechtsquellen/bundesmantelvertrag/qualitaetssicherungsvereinbarungen
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/KAEV/3200/LL/3200_LL_Balneo_2022_19_0001.pdf
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/KAEV/3200/LL/3200_LL_BalneoP4_2022_19_0001.pdf
https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/KAEV/3200/AF/3200_AF_Balneo_2018_01_0001.pdf
https://www.g-ba.de/richtlinien/7/


HAUPTABTEILUNG VERSORGUNGSQUALITÄT UND 
PATIENTENSICHERHEIT

SACHGEBIET Balneophototherapie

► Zusätzlich findet bei Bestrahlungsgeräten ohne integrierte UV-
Messgeräte vierteljährlich eine Überprüfung der Be-
strahlungsintensität der Leuchtmittel („Dosimetrie“) mittels 
eines auf das Emissionsspektrum abgeglichenen Hand-
Dosimeters statt. 

► Erklärung gegenüber der KVT, dass die organisatorischen 
Anforderungen gemäß Qualitätssicherungsvereinbarung 
Balneophototherapie erfüllt werden

Räumliche Nachweise/ 
Voraussetzungen:

► Erklärung gegenüber der KVT, dass die räumlichen Anfor-
derungen gemäß § 5 der Qualitätssicherungsvereinbarung 
Balneophototherapie erfüllt werden

Qualitätsprüfung: ► jährliche Stichprobenprüfungen zum Nachweis der regelmäßi-
gen Wartung der Bestrahlungsgeräte und der regelmäßigen 
Überprüfung  der  Bestrahlungsstärke  der  Leuchtmittel 
(20% der Ärzte mit einer Genehmigung)

ANSPRECHPARTNER ► Abt. Qualitätssicherung: Sandra Vogel
Telefon: 03643 559-751
E-Mail: qs@kvt.de

Stand: 19. September 2025

https://www.kv-thueringen.de/fileadmin/media2/KAEV/3200/LL/3200_LL_BalneoP5_2022_19_0001.pdf


kvt

Kassenarztliche
Vereinigung Thiringen






HAUPTABTEILUNG VERSORGUNGSQUALITÄT UND PATIENTENSICHERHEIT



Stand: 19. September 2025



KOMPAKTINFORMATION



		

SACHGEBIET



		

Balneophototherapie



		

Rechtsgrundlage:

		

►	Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Balneophototherapie (Qualitätssiche­rungsvereinbarung Balneophototherapie) in der aktuell gültigen Fassung

►	Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Unter­suchungs- und Behandlungsmethoden der vertragsärzt­lichen Versorgung, Anlage I, Nr. 11 in der aktuell gültigen Fassung



		

GOP:

		

►	10350 des EBM (Bade-PUVA-Therapie oder asynchro­ne Photosoletherapie oder synchrone Photosole­therapie)



		

Antragstellung:

		

►	genehmigungspflichtige Leistung auf Antrag



►	keine rückwirkende Genehmigung möglich



		

Fachliche Nachweise:

		

►	genehmigungsfähig für FÄ für Haut- und Geschlechtskrank­heiten

►	selbstständige Indikationsstellung und Durchführung (ggf. unter Anleitung) von mind. 20 abgeschlossenen balneo­phototherapeutischen Behandlungszyklen, davon mind. 5 zur Photosoletherapie und mind. 5 zur Bade-PUVA-The­rapie 

►	Kenntnisse über Behandlung von akuten Nebenwirkungen zur Therapie



		

Apparative Nachweise:

		

►	alle zur Balneophototherapie eingesetzten Geräte müs­sen sämtliche apparativen Voraussetzungen nach § 4 der Qualitätssiche­rungsvereinbarung Balneophototherapie er-füllen

►	Veränderungen an der technischen Grundausstattung, die Neuanschaffung oder die Stilllegung von Geräten werden der KVT mit einem geeigneten Nachweis unverzüglich an­gezeigt → betrifft nicht den Austausch von Leuchtmitteln



		

Organisatorische Nachweise:

		

►	Das Bestrahlungsgerät wird regelmäßig technisch gewar­tet entsprechend den Vorgaben des Herstellers, spätes­tens jedoch nach 2 Jahren. 

►	Kalibrierung der UV-Messgerät(e) (integrierte UV-Mess­geräte oder Hand-Dosimeter)

►	Die Bestrahlungsstärke der Leuchtmittel („Dosimetrie“) wird durch ein gemäß MPBetreibV qualifiziertes War­tungsunternehmen nach 200 Betriebsstunden bzw. nach einem Jahr (ausschlaggebend ist das jeweils zu­erst erreichte Kriterium) überprüft. 

►	Zusätzlich findet bei Bestrahlungsgeräten ohne integrierte UV-Messgeräte vierteljährlich eine Überprüfung der Be­strahlungsintensität der Leuchtmittel („Dosimetrie“) mittels eines auf das Emissionsspektrum abgeglichenen Hand-Dosimeters statt. 

►	Erklärung gegenüber der KVT, dass die or­ganisatorischen Anforderungen gemäß Qualitätssiche­rungsvereinbarung Balneophototherapie er­füllt werden



		

Räumliche Nachweise/ Voraussetzungen:

		

►	Erklärung gegenüber der KVT, dass die räumlichen Anfor­derungen gemäß § 5 der Qualitätssiche­rungsvereinbarung Bal­neophototherapie er­füllt werden



		

Qualitätsprüfung:

		

►	jährliche Stichprobenprüfungen zum Nachweis der regelmäßi­gen Wartung der Bestrahlungsgeräte und der regelmäßigen Überprüfung der Bestrahlungsstärke der Leuchtmittel  (20% der Ärzte mit einer Genehmigung)



		

ANSPRECHPARTNER

		

►	Abt. Qualitätssicherung:	Sandra Vogel

		Telefon:	03643 559-751

		E-Mail:	qs@kvt.de
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